
Fig. 2

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Abb. 2

Abb. 6

Abb. 8

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 7

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

旧版
天地
420↓

ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructionsd’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

G-CEM CAPSULE G-CEM CAPSULE
SELBSTHAFTENDER BEFESTIGUNGSZEMENT IN KAPSELFORM
Nur zur Verwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die 
angegebene Indikationen.
INDIKATIONEN
Befestigung von allen metall-, keramik- oder kunststoffbasierten Inlays,
Onlays, Kronen und Brücken (max. 2 Abutments)
KONTRAINDIKATIONEN
1. Pulpenabdeckung.
2. Sehr selten kann sich eine Empfindlichkeit gegenüber dem Produkt bzw.
 dessen Bestandteilen ergeben. Bei Auftreten einer solchen Reaktion die
 Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren.
VERWENDUNG

ANWENDUNG für Keramik, indirekte Komposite und Metallrestaurationen
1. PRÄPARATION DES ZAHNES
 a) Die Präparation des Zahnes wie üblich durchführen. Zur 
  Pulpenabdeckung Calziumhydroxid verwenden.
 b) Den präparierten Zahn gründlich reinigen.
 c) Gründlich mit Wasser spülen. Danach mit ölfreier Luft trocknen – die
  präparierten Oberflächen müssen trocken erscheinen.
2. PRÄPARATION DER RESTAURATION
 Stellen Sie sicher, daß die Restauration gem. den
 Herstelleranweisungen vorbereitet und sauber ist.
3. AKTIVIEREN UND ANMISCHEN DER KAPSEL
 a) Vor dem Aktivieren, die Kapsel schütteln oder auf
  eine harte Oberfläche aufklopfen, um das Pulver zu
  lösen. (Abb. 1).
 b) Den Kolben der Kapsel vollständig eindrücken (Abb. 2).
 c) Die Kapsel in den GC CAPSULE APPLIER einlegen
  und dann en Auslösehebel noch einmal komplett
  betätigen (Abb. 3). Die Kapsel ist nun aktiviert.
  Anm.:
  Kapseln erst unmittelbar vor Anmischen und
  Gebrauch aktivieren!
 d) Unmittelbar nach dem Aktivieren die Kapsel in ein
  Kapselmischgerät einlegen und mit ca. 4000 rpm für
  10 Sek. anmischen (Abb. 4). Weitere Informationen
  bezüglich der Mischzeiten finden Sie in folgender  
  Tabelle:
Tabelle für die Anmischzeiten
  

4. AUSBRINGEN DES ANGEMISCHTEN MATERIALS
 a) Nach dem Anmischen des Zements in einem
  Kapselmischgerät die Kapsel wieder in den 
  GC CAPSULE APPLIER einlegen.
 b) Den Auslösehebel zweimal betätigen, um die
  Kapseln vorzubereiten (Abb.5). Zum Ausrichten der
  Kapselspitze die Kapsel einfach vorsichtig im 
  GC CAPSULE APPLIER drehen.
 c) Die Kapselspitze indie Präparation halten und
  vorsichtig das Material ausbringen (Abb. 6).
  Anmerkung: 
  Umgebungslicht kann die Arbeitszeit verringern. Es
  wird empfohlen, die Intensität des Lichts zu
  verringern oder die OP-Lampe während des
  Zementierungsvorgangs abzuschalten.
 d) Zum Entfernen der leeren Kapsel den Löseknopf des GC CAPSULE
  APPLIERs betätigen und die Kapsel nach oben entnehmen.
5. ZEMENTIEREN
 a) Die zu zementierende Oberfläche der Restauration mit einer
  ausreichenden Zementmenge versehen und sofort einsetzen. Die
  Verarbeitungszeit beträgt 2 Minuten 15 Sekunden ab Beginn des
  Anmischen bei einer Temperatur von 23°C. Höhere
  Umgebungstemperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Das Kühlen
  der G-CEM Kapseln wird deshalb empfohlen.
 b) Moderaten Druck ausüben.
6. ENTFERNUNG DES ÜBERSCHÜSSIGEN MATERIALS
 a) Zum Entfernen von überschüssigen Material 2-4 Sek. mit einem
  Lichthärtegerät (Halogen, GC G-Light, LED) anhärten (Abb.7) oder
  selbsthärten lassen, bis das Material eine gummiartige Konsistenz
  erreicht hat.
 b) Nun die Zementreste mit einem Scaler entfernen (Abb. 8).
 c) Jede Oberfläche 10 Sek. lang lichthärten (Einzelfäche okklusal:10
  Sek., andere Oberflächen jeweils 10 Sek.) oder 4 Minuten selbsthärten
  lassen (nach dem Einsetzen).
  Anm.:
  G-CEM ist ein dual härtender Zement. Bei den folgenden
  Anwendungen muß für ein korrektes Ergebniss der Zement 4 Minuten
  selbstpolymerisiert werden:
  - Metall- und metallbasierte Restaurationen
  - Restaurationen, die sehr dunkel und / oder sehr opak sind
  - Alle, auch transluzente Restaurationen, die stärker als 2mm sind
 d) Die Übergänge wie gewohnt finieren und polieren.

AUFBEWAHRUNG
Die Kapsel in der originalen Aluminiumfolie an einem kühlen und dunklen Ort 
aufbewahren (4-25°C).
(Haltbar zwei Jahre ab Herstellungsdatum)
FARBTÖNE
A2, AO3 (Opak), BO1 (Opak) und Transluzent (Vita® Farben)
Vita® ist eine registrierte Marke der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKUNGEN
1. Einfarbig, sortiert: 50 Kapseln.
2. Sortimentspackung: 50 Kapseln (20 x A2, 20 x Transluzent, 5 x AO3 und
 5 x BO1). Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel: 0,36g Pulver und 0,14 g
 (0,13 mL) Flüssigkeit. Minimale Menge an angemischtem Zement pro
 Kapsel 0,17 mL.
GC CAPSULE APPLIER ist separat erhältlich.
VORSICHT
1. Bei Haut- oder Mundgewebekontakt sofort mit einem alkoholgetränkten
 Tupfer reinigen und mit Wasser gut spülen. Zur Vermeidung von
 Gewebekontakten kann ein Kofferdam gelegt oder mit Kakaobutter
 abgedeckt werden.
2. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Facharzt
 aufsuchen.
3. Sollte sich nach einem Gewebekontakt eine weißliche Verfärbung oder
 ein Bläschen bilden, den Patienten anweisen, die betroffene Stelle
 unberührt zu belassen bis die Irritation verschwindet (spätestens nach
 zwei Wochen).
4. Nicht zusammen mit eugenolhaltigen Materialien verwenden, da diese
 das Polymerisieren oder das Bonden von G-CEM verhindern.
5. Während des Lichthärtens einen angemessenen Lichtschutz verwenden.
6. Dieses Produkt ist nicht für Füllungen oder Aufbaufüllungen indiziert.

Zuletzt aktualisiert : 10/2008

G-CEM CAPSULE

Pulver- / Flüssigkeitsverhältniss(g/g) 0,36 / 0,14
Standard Anmischzeit (Sek.) (4000 rpm bei 23°C) 10”
Verarbeitungszeit (Min., Sek.) (bei 23°C)  2’15’’
Testbedingungen: rel- Luftfeuchtigkeit 50+/-10%.

CIMENT DE SCELLEMENT AUTOADHESIF EN CAPSULES
Utilisation par des professionnels de l’art dentaire et selon les 
recommandations d’utilisation.
INDICATIONS
Scellement de tout type d’inlays, onlays, couronnes et bridges tout
céramique, à base de métal et de résine (max. 2 piliers).
CONTRE INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Dans de rares cas ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si
 tel est le cas, cessez toute utilisation et consultez un médecin.
MODE D’EMPLOI

TECHNIQUE DE SCELLEMENT pour céramique, restaurations
indirectes composite et à base de métal
1. PREPARATION DE LA DENT
 a) Préparez la dent de façon habituelle. Pour un coiffage pulpaire, utiliser
  un hydroxyde de calcium.
 b) Nettoyez la dent préparée avec de la ponce et de l’eau.
 c) Rincez soigneusement à l’eau. Séchez doucement avec de l’air
  propre sans trace d’huile. Les surfaces préparées doivent apparaître
  sèches.
2. PREPARATION DE LA RESTAURATION
 Assurez-vous que la restauration est pré-traitée selon
 les instructions du fabricant.
3. ACTIVATION ET MELANGE DE LA CAPSULE
 a) Avant l’activation, secouez ou tapotez la capsule
  sur une surface dure afin de détasser la poudre
  (Fig. 1).
 b) Pour activer la capsule, appuyez fortement jusqu’à
  ce que le piston s’enfonce complètement dans le
  corps de la capsule (Fig. 2).
 c) Placez aussitôt la capsule dans le GC CAPSULE
  APPLIER et appuyez une fois sur la poignée (Fig.
  3). La capsule est alors activée.
  Note :
  La capsule doit être activée juste avant le mélange
  et utilisée aussitôt.
 d) Retirer rapidement la capsule et placez-la dans le
  mixeur (ou amalgamateur) et mélanger pendant 10
  secondes (+/- 4,000 tours par minute) (Fig. 4). Vous
  trouverez plus de détails concernant les temps de
  mélange dans le tableau suivant.

Tableau des temps de mélange
  

4. APPLICATION
 a) Retirez aussitôt la capsule mélangée du mixeur et
  placezla sur GC CAPSULE APPLIER.
 b) Effectuez deux pressions (Fig. 5). Pour ajuster la
  direction de l’embout, tenir l’applicateur avec la
  capsule vers vous et tourner le corps de la capsule.
 c) Extraire directement dans la restauration (Fig. 6).
  Note: 
  La lumière ambiante pourrait raccourcir le temps de
  travail. Il est recommandé de diminuer son intensité
  lors de la procédure de scellement.
 d) Pour retirer la capsule utilisée, appuyez sur le bouton poussoir de
  l’applicateur. Tournez la capsule et tirez.
5. SCELLEMENT
 a) Enduire la surface interne de la restauration avec une quantité
  suffisante de ciment et positionnez immédiatement. Le temps de travail
  est de 2 minutes 15 secondes à partir du début du mélange à 23°C
  (73,4°F). Des températures plus élevées raccourciront le temps de
  travail. La réfrigération des capsules de G-CEM est recommandée
  pour allonger le temps de travail.
 b) Maintenir une pression modérée.
6. RETRAIT DES EXCES DE CIMENT
 a) Pour retirer les excès de ciment, photopolymériser avec une unité
  lumineuse (Halogène, GC G-Light, LED) pendant 2-4 secondes (Fig. 7)
  où attendre (chémopolymérisation) jusqu’à ce que l’excès de
  ciment prenne une consistance caoutchouteuse.
 b) Retirez les excès de ciment avec une sonde(Fig. 8).
 c) Photopolymériser chaque surface pendant 10 secondes (surface seule
  occlusale:10 secondes, toutes les autres surfaces:10 secondes
  chacune) ou laisser chémopolymériser pendant 4 minutes après la
  mise en place de la restauration.
  NOTE:
  G-CEM est un ciment dual. Pour garantir une polymérisation sûre,
  G-CEM doit être utilisé en mode chémopolymérisable pendant 4
  minutes avec :
  - chapes métallique.
  - Restaurations sombres et opaques sans métal.
  - Restaurations translucides sans métal d’une épaisseur supérieure à
    2mm.
 d) Finir et polir avec un instrument approprié.

CONSERVATION
Conserver les capsules dans son emballage d’origine en aluminium et dans 
un endroit frais et sombre (4-25°C) (39.2-77.0°F).
(Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication)
TEINTES
A2, AO3 (opaque), BO1 (opaque) et Translucide (Teinte Vita®)
Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

CONDITIONNEMENT
1. Coffret 1 teinte : 50 capsules.
2. Coffret assortiment : 50 capsules (20 capsules A2, 20 capsules
 Translucide, 5 capsules AO3 et 5 capsules BO1).
 Contenu moyen par capsule: 0,36g de poudre et 0,14g (0,13mL) de liquide.
 Volume net de ciment mélangé par capsule : 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 pièce) est disponible séparément.
PRECAUTIONS
1. En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau, retirer immédiatement
 avec une éponge ou un coton enduit d’alcool. Rincer à l’eau. Pour éviter
 tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du beurre de cacao peuvent
 être utilisés pour isoler le champ opératoire des tissus.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau et
 consulter un médecin.
3. Si le tissu en contact avec le matériau devient blanc ou prend la forme
 d’une ampoule, demandez au patient de ne pas toucher cette zone
 jusqu’à ce que les marques disparaissent, en général en 1 à 2 semaines.
4. L’utilisation de matériau contenant de l’eugénol avec G-CEM est
 déconseillée au risque d’induire une prise inadaptée.
5. Utiliser un champ de protection lumineux ou autre protection des yeux
 pendant la photopolymérisation.
6. Ce produit n’est pas indiqué pour les obturations ou les reconstitutions de
 moignons.

Dernière mise à jour : 10/2008

CEMENTO AUTOADESIVO IN CAPSULE PER FISSAGGIO
Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.
INDICAZIONI RACCOMANDATE
Cementazione di tutti i tipi di di inlays, onlays, ponti e corone in ceramica
integrale, resina e metallo (max. 2 pilastri)
CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento della polpa.
2. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. 
 Nel caso in cui si verificassero simili reazioni, interrompere l’uso del
 prodotto e consultare un medico.
ISTRUZIONI PER L’USO

TECNICA DI CEMENTAZIONE per ceramiche, compositi indiretti e
restauri con base in metallo
1. PREPARAZIONE DEL DENTE
 a) Preparare il dente nel modo consueto. Usare idrossido di calcio nel
  caso di incappucciamento della polpa.
 b) Pulire il dente preparato con pomice e acqua.
 c) Sciacquare accuratamente con acqua. Asciugare delicatamente con
  getto d’aria privo di olio. Le superfici preparate devono apparire
  asciutte.
2. PREPARAZIONE DEL RESTAURO
 Accertarsi che il restauro venga pretrattato e gestito
 secondo le istruzioni del produttore.
3. ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E MISCELAZIONE
 a) Prima dell’attivazione, agitare la capsula o dare dei
  leggeri colpi sul lato contro una superficie dura in
  modo da decompattare la polvere (Fig. 1).
 b) Per attivare la capsula, premere il pulsante di
  attivazione finché non raggiunge il livello del corpo
  principale (Fig. 2).
 c) Porre immediatamente la capsula in un 
  GC CAPSULE APPLIER e premere una volta la
  leva (Fig. 3). Ora la capsula è attivata.
  Nota:
  La capsula dovrebbe essere attivata subito prima
  della miscelazione e dovrebbe essere utilizzata
  immediatamente.
 d) Togliere immediatamente la capsula e inserirla in un
  miscelatore (o amalgamatore), quindi miscelare per
  10 secondi (+/- 4.000 giri al minuto) (Fig. 4).
  Maggiori dettagli sui tempi di miscelazione nello
  schema seguente.
Schema tempi di miscelazione

4. EROGAZIONE
 a) Togliere immediatamente la capsula miscelata dal
  miscelatore e caricarla nel GC CAPSULE APPLIER.
 b) Far compiere due clic per innescare la capsula (Fig.
  5). Per regolare la direzione dell’ugello, tenere
  l’applicatore con la capsula rivolto verso l’operatore
  e ruotare il corpo della capsula.
 c) Estrudere il prodotto direttamente nel restauro (Fig. 6). 
  Nota : 
  la luce ambientale può ridurre I tempi di lavorazione.
  Si raccomanda di diminuire di intensità o di
  spengere la lampada del riunito durante le procedure di cementazione.
 d) Per togliere la capsula usata, premere il pulsante di sgancio
  dell’applicatore. Ruotare la capsula e tirare verso l’alto.
5. CEMENTAZIONE
 a) Rivestire la superficie interna della ricostruzione con una quantità di
  cemento sufficiente e mettere in situ immediatamente. Il tempo di
  lavorazione è di 2 minuti e 15 secondi dall’inizio della miscelazione a
  23°C (73,4°F). A temperature superiori, il tempo di lavorazione si riduce.
  Si raccomanda di tenere refrigerate le capsule di G-CEM in modo da
  prolungare il tempo di lavorazione.
 b) Mantenere una pressione moderata.
6. ELIMINAZIONE DEL CEMENTO IN ECCESSO
 a) Per eliminare il cemento in eccesso, fotopolimeriz zare con una
  lampada a luce visibile (lampada alogena, GC G-Light o a LED) per 2-4
  secondi (Fig. 7), oppure lasciare che il cemento autoindurisca fino a che
  il cemento in eccesso non ha raggiunto una consistenza gommosa.
 b) Eliminare il cemento in eccesso con un ablatore (Fig. 8).
 c) Fotopolimerizzare ciascuna superficie per 10 secondi (superficie singola
  dal lato occlusale:10 secondi,qualunque altra superficie:10 secondi
  ciascuna) o lasciar autoindurire per 4 minuti dopo aver messo in situ il
  restauro.
  NOTA:
  G-CEM è un cemento a doppia polimerizzazione. Per garantire un
  adeguato indurimento con cementazione dei restauri sotto indicati,
  G-CEM deve essere lasciato autoindurire per 4 minuti.
  -Restauri in metallo e con cappette in metallo
  -Restauri senza metallo di colore scuro ed opachi
  -Restauri traslucidi senza metallo con spessore superiore ai 2 mm
 d) Rifinire e lucidare i margini con gli strumenti adatti.

CONSERVAZIONE
Conservare le capsule nell’incarto originale di alluminio in luogo fresco e 
buio (4-25°C) (39,2-77,0°F).
(Durata utile: 2 anni dalla data di produzione)
COLORI
A2, AO3 (opaco), BO1 (opaco) e Traslucido (colori Vita®)
Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

CONFEZIONE
1. Confezione con colore unico: 50 capsule.
2. Confezione assortita: 50 capsule (20 capsule di A2 e 20 di Translucent, 5
 capsule diAO3 e 5 di BO1).
 Contenuto medio di ciascuna capsula: 0,36g di polvere e 0,14g (0,13mL)
 di liquido.
 Volume netto minimo di cemento miscelato per ciascuna capsula: 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo) è disponibile separatamente.
AVVERTENZE
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, eliminare
 immediatamente il materiale con una spugna o con del cotone idrofilo
 imbevuto di alcol. Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto si può
 utilizzare una diga di gomma e/o del burro di cacao in modo da isolare il
 campo operativo dalla cute o dal tessuto orale.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e
 consultare un medico.
3. Se il tessuto venuto a contatto con il materiale diventa bianco o si forma
 una vescica, chiedere al paziente di lasciare a riposo l’area coinvolta fino
 alla scomparsa della manifestazione, la quale solitamente avviene entro
 1-2 settimane.
4. Non usare insieme a materiali contenenti eugenolo in quanto l’eugenolo
 può impedire il corretto indurimento o la completa adesione di G-CEM.
5. Durante la polimerizzazione, utilizzare uno schermo fotoprotettivo o
 dispositivo analogo per la protezione degli occhi.
6. Questo prodotto non è indicato per otturazioni o ricostruzioni di monconi.

Ultima revisione : 10/2008
 

CEMENTO AUTOADHESIVO EN CÁPSULAS
Sólo para uso de profesionales dentales en las indicaciones recomendadas.
INDICACIONES RECOMENDADAS
Cementación de todo tipo de cerámicas, resina e inlays, onlays, coronas
y puentes de metal (max. 2 pilares).
CONTRAINDICACIONES
1. Recubrimiento pulpar.
2. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas
 personas. Si se experimenta alguna reacción, abandone el uso del
 producto y diríjase al médico.
INSTRUCCIONES DE USO

TÉCNICA DE CEMENTACIÓN para cerámicas, metal y
restauraciones indirectas de composite.
1. PREPARACIÓN DEL DIENTE
 a) Prepare el diente de la forma habitual. Para recubrimiento pulpar use
  Hidróxido de Calcio.
 b) Limpie los dientes preparados con pómez y agua.
 c) Aclare minuciosamente con agua. Seque cuidadosamente con aire 
  libre de aceite. Las superficies preparadas deben estar secas.
2. PREPARACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
 Asegúrese de que la restauración se prepara y trata
 acorde a las instrucciones del fabricante.
3. ACTIVACIÓN DE LA CÁPSULA Y MEZCLADO
 a) Antes de la activación, golpee la cápsula sobre una
  superficie dura para desapelmazar el polvo (Fig. 1).
 b) Para activar la cápsula, presione el émbolo hasta
  que alcance el cuerpo principal (Fig. 2).
 c) Inmediatamente, coloque la cápsula en el
  GC CAPSULE APPLIER y haga click con la
  palanca una vez (Fig. 3). La cápsula está activada
  ahora.
  Nota:
  La cápsula debe activarse justo tras el mezclado y
  debe ser utilizada de forma inmediata.
 d) Seguidamente, retire la cápsula y colóquela en el
  mezclador (o amalgamador) y mezcle durante 10
  segundos (+/- 4.000RPM) (Fig. 4). En el cuadro
  adjunto se pueden encontrar detalles adicionales
  sonre los tiempos de mezcla Cuadro de tiempos de
  mezcla

4. DISPENSADO
 a) Inmediatamente después de retirar la cápsula del
  mezclador, colóquela de nuevo en el GC CAPSULE
  APPLIER.
 b) Haga dos clicks para activar la cápsula. (Fig. 5).
  Para ajustar la dirección de la boquilla, sujete el
  aplicador mientras hace girar la cápsula.
 c)  Aplique directamente en la restauración (Fig. 6).
  Nota:
  La luz ambiente puede reducir el tiempo de trabajo.
  Se recomienda disminuir o apagar la luz del
  equipo durante la cementación.
 d) Para retirar la cápsula utilizada, pulse el botón de
  liberación del aplicador. Mueva la cápsula y tire de
  ella hacia arriba.
5. CEMENTACIÓN
 a) Cubra la cara interna de la restauración con suficiente cemento y coloque
  inmediatamente. El tiempo de trabajo es de 2 minutos 15 segundos
  desde el comienzo de la mezcla a 23°C (73,4°F). Temperaturas más altas
  acortarán el tiempo de trabajo. Se recomienda colocar en el refrigerador
  las cápsulas G-CEM para aumentar el tiempo de trabajo.
 b) Mantenga una presión moderada.
6. ELIMINAR EL EXCESO DE CEMENTO
 a)  Para retirar el exceso de cemento es necesario fotopolimerizar con una
  lámpara de polimerización (Halógena, GC G-Light, LED) durante 2-4
  segundos (Fig. 7) o dejar autopolimerizar el cemento hasta que el exceso
  adquiera un aspecto gomoso.
 b) Retire el exceso de cemento con un instrumento adecuado (Fig. 8).
 c) Fotopolimerice cada superficie durante 10 segundos (para una sola
  superficie oclusal:10 segundos, otro tipo de superficies, 10 sg cada
  una) o deje que el cemento autopolimerice durante 4 minutos tras
  colocar la restauración.
  NOTA:
  G-CEM es un cemento dual. Para asegurar el fraguado apropiada de la
  cementación de de las siguientes restauraciones, G-CEM debe usarse
  en modo autopolimerizable durante 4 minutos.
  - Restauraciones de metal y cofias de metal.
  - Restauraciones libres de metal oscuras y opacas.
  - Restauraciones sin metal de espesor superior a 2mm
 d) Acabe y pula los márgenes con los instrumentos apropiados.
 f) Para retirar la cápsula utilizada, pulse el botón de liberación del
  aplicador. Mueva la cápsula y tire de ella hacia arriba.

ALMACENAMIENTO
Conservar en la hoja de aluminio original en lugar fresco y preservado de la luz. 
(4-25°C) (39.2-77.0°F).
(Tiempo de caducidad : 2 años desde la fecha de su fabricación)
COLORES
A2, AO3 (opaco), BO1 (opaco) y transluciente (colores Vita® )
Vita® es una marca comercial registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania.

ENVASE
1. Paquete con un color: 50 cápsulas.
2. Paquete surtido: 50 cápsulas (20 de cada A2 y translucent, 5 de cada
 AO3 y BO1) Contenido por cápsula : 0,36g polvo y 0,14g (0,13mL)
 líquido.
 Volumen neto mínimo de la mezcla de cemento por cápsula : 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 pieza) disponible separadamente.
PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con la piel o el tejido oral, quitar inmediatamente con
 un algodón o esponja humedecida en alcohol. Lave con agua. Para evitar
 el contacto con la piel y el tejido oral, se puede aislar el área de operación
 con un dique de goma y/o crema de cacao.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavarse inmediatamente con
 agua y buscar atención médica.
3. Si el tejido en contacto con el material se pone blanco o se ampolla,
 advertirle al paciente que no toque el área hasta que desaparezcan las
 marcas, normalmente en 1-2 semanas. Para evitar el contacto, se
 recomienda aplicar crema de cacao en las áreas que no se pueden cubrir
 con diques de goma.
4. El uso del G-CEM en combinación con materiales que contienen eugenol
 o eugenol, pueden impedir que el G-CEM frague o que una apropiadamente.
5. Hay que usar anteojos protectores de luz o algo similar durante la foto
 curación.
6. Este producto no está indicado para restauraciones o reconstrucción de
 muñones.

Última revisión : 10/2008

G-CEM CAPSULE

Ratio poudre / liquide (g/g) 0,36 / 0,14
Temps de mélange standard (sec.) (4.000 cycles par minute à  23°C) 10”
Temps de travail (min. sec.) (à 23°C)  2’15’’
Conditions des tests : humidité relative (50+/-10%).

Rapporto polvere/liquido (g/g)  0,36 / 0,14
Tempo di miscelazione standard (sec.) (4.000 rpm a 23°C) 10”
Tempo di lavorazione (min, sec) (a 23°C)  2’15’’
Condizioni di prova: umidità relativa (50+/-10%).

Ración polvo / líquido (g/g)  0,36 / 0,14
Tiempo de mezcla estándar (s) (a 4.000 rpm a 23°C) 10”
Tiempo de trabajo (m., s.) (a 23°C)  2’15’’
Condiciones del test : humedad relativa (50+/-10%).

Velocità vibratore Tempo di miscelazione
Vibratore standard (circa 4.000rpm) 10 secondi
Vibratore ad alta velocità 
(oltre 4.500 rpm) 6-8 secondi
Vibratore rotativo 5 secondi, senza 
     opzione centrifuga
Nota: Fare riferimento alle varie istruzioni per l’uso dei fabbricanti.

Vitesse du mixeur Temps de mélange
Mixeur standard 
(approx 4.000 cycles par minute) 10 secondes
Mixeur à vitesse rapide 
(+ de 4.500 cycles/min.) 6-8 secondes
Mixeur par rotation 5 secondes, 
     Pas d’option centrifuge 
Note: Se référer aux instructions du fabricant

Mischergeschwindigkeit  Mischzeit
Standard Mischer (ca. 4000rpm) 10 Sekunden
High-speed Mischer (über 4500rpm) 6-8 Sekunden
Rotationsmischer 5 Sekunden, keine
     Zentrifuge einsetzen
Anmerkung: Bitte beachten Sie die jeweiligen 
Gebrauchsanweisungen des Herstellers

Velocidad de mezcla Tiempo de mezcla
Velocidad estandar (aprox 4.000rpm) 10 segundos
Alta velocidad (más de 4.500rpm) 6-8 segundos
Mezclador de giro 5 segundos, 
     Sin centrifugar
Nota : Consultar las intrucciones del fabricante respectivo.

Cuadro de tiempos de mezcla
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G-CEM CAPSULE
SELF ADHESIVE LUTING CEMENT IN CAPSULES
For use only by a dental professional in the recommended indications.
RECOMMENDED INDICATIONS 
Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, 
crowns and bridges (max. 2 abutments)
CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
 such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
 refer to a physician.
DIRECTIONS FOR USE

CEMENTATION TECHNIQUE for ceramics, indirect composites and
metal based restorations
1. TOOTH PREPARATION
 a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide.
 b) Clean the prepared tooth with pumice and water.
 c) Rinse thoroughly with water. Dry by gently blowing with oil free air.
  Prepared surfaces should appear dry.
2. RESTORATION PREPARATION
 Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the
 manufacturer’s instructions.
3. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
 a) Before activation, shake the capsule or tap its side
  on a hard surface to loosen the powder (Fig. 1).
 b) To activate the capsule, push the plunger until it is
  flush with the main body (Fig. 2).
 c) Immediately place the capsule into a GC Capsule
  Applier and click the lever once (Fig. 3). The
  capsule is now activated.
  Note :
  The capsule should be activated just before mixing
  and used immediately.
 d) Immediately remove the capsule and set it into a
  mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds
  (+/- 4,000RPM) (Fig. 4). More details on mixing
  times can be found in following chart.
Mixing time chart

4. DISPENSING
 a) Immediately remove the mixed capsule from the
  mixer and load it into the GC Capsule Applier.
 b) Make two clicks to prime the capsule (Fig. 5). To
  adjust the direction of the nozzle, hold the applier
  with the capsule towards you and turn the capsule body.
 c) Extrude directly into the restoration (Fig. 6).
  Note: 
  Ambient light may shorten the working time. It is
  recommended to diminish the intensity or turn off
  your operation light during the cementation
  procedure.
 d) To remove the used capsule, push the applier
  release button. Twist the capsule and pull upwards.
5. CEMENTATION
 a) Coat the internal surface of the restoration with
  sufficient cement and seat immediately. The
  working time is 2 minutes 15 seconds from start of
  mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will
  shorten working time. Refrigeration of G-CEM
  Capsules is recommended to extend the working time.
 b) Maintain moderate pressure.
6. EXCESS CEMENT REMOVAL
 a) To remove excess cement, light cure using a visible light curing unit
  (Halogen, GC G-Light, LED) for 2-4 seconds (Fig. 7) or allow the cement
  to self-cure until the excess cement feels rubbery.
 b) Remove excess cement with a scaler (Fig. 8).
 c) Light cure each surface for 10 seconds (single surface from occlusal:10
  seconds, any other surfaces:10 seconds each) or allow the cement to
  self cure for 4 minutes after seating of the restoration.
  NOTE:
  G-CEM is a dual cure cement. To insure proper curing involving
  cementation of the following restorations, G-CEM must be used in self
  cure mode for 4 minutes.
  -Metal, metal coping restorations
  -Metal-free dark and opaque restorations
  -Translucent metal-free restorations greater than 2mm in thickness
 d) Finish and polish margins with appropriate instruments.

STORAGE
Store the capsules in the original aluminium foil in a cool and dark place 
(4-25°C) (39.2-77.0°F).
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)
SHADES
A2, AO3 (opaque), BO1 (opaque) and Translucent (Vita® shade)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE
1. Single shade package : 50 capsules.
2. Assorted package : 50 capsules (20 each of A2 and Translucent, 5 each
 of AO3 and BO1).
 Average contents per capsule : 0.36g powder and 0.14g (0.13mL) liquid.
 Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 piece) is available separately.
CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
 sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a
 rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field
 from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister,
 advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark
 disappears, usually in 1-2 weeks.
4. Do not use G-CEM in combination with eugenol containing materials as
 eugenol may hinder G-CEM from setting or bonding properly.
5. Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.
6. This product is not indicated for filling or core build-up.

Last revised : 10/2008

Mixer Speed Mixing Time
Standard mixer (approx 4,000rpm) 10 seconds
High-speed mixer (over 4,500rpm) 6-8 seconds
Rotational mixer  5 seconds, No 
     centrifuge option
Note: Refer to the respective manufacturer’s instructions 
for use.

Powder / Liquid ratio (g/g) 0.36 / 0.14
Standard Mixing Time (sec.) (4000 rpm at 23°C) 10”
Working Time (min., sec.) (at 23°C) 2’15’’
Test conditions :Relative humidity (50+/-10%).
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ZELFHECHTEND BEVESTIGINGSCEMENT IN CAPSULES
Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde
toepassingen.
AANBEVOLEN INDICATIES
Voor het bevestigen van alle typen keramische, kunststof en metalen 
inlays, onlays, kronen en bruggen (max. 2 abutments).

CONTRA-INDICATIE
1. Pulpa overkapping.
2. In uitzonderlijke gevallen kan dit product een allergische reactie
 opwekken. Is dit het geval, stop dan onmiddellijk met het gebruik en
 consulteer een arts.
GEBRUIKSAANWIJZING

CEMENTEERTECHNIEKEN voor keramische, indirecte composieten
en opgebakken porseleinen restauraties
1. PREPAREREN VAN HET ELEMENT
 a) Prepareer het element volgens de gebruikelijke techniek. Gebruik
  calciumhydroxide als pulpa-overkappingsmateriaal.
 b) Maak de preparatie schoon met puimsteen en water.
 c) Spoel grondig met water. Droog voorzichtig door te blazen met olievrije
  lucht. Het geprepareerde oppervlak moet droog zijn.
2. HET PREPAREREN VAN DE RESTAURATIE
 Zorg ervoor dat de restauratie wordt voorbehandeld
 en verwerkt volgens de instructies van de
 desbetreffende fabrikant.
3. HET ACTIVEREN EN HET MENGEN VAN DE CAPSULE
 a) Alvorens te activeren schud de capsule of tik de
  zijkant ervan op een harde ondergrond om de
  poeder los te maken (Fig. 1).
 b) Om de capsule te activeren de knop indrukken (Fig.
  2).
 c) Plaats de capsule direct in een GC Capsuletang en
  haal de hendel één keer (langzaam en gelijkmatig)
  volledig over (Fig.3). De capsule is nu geactiveerd.
  Opmerking:
  De capsule pas vlak voor het mengen activeren en
  onmiddellijk gebruiken.
 d) Verwijder de capsule direct uit de tang en plaats
  hem in een schudmachine en schud 10 seconden
  (+/- 4.000RPM) (Fig. 4). Meer informatie over
  mengtijden kunnen worden gevonden in het
  volgende schema.
Mengtijdenschema

4. AANBRENGEN
 a) Verwijder de capsule direct uit de mixer en plaats
  hem in de GC Capsule tang.
 b) Twee keer de hendel overhalen alvorens te spuiten
  (Fig.5). De tiprichting kunt u veranderen door de
  capsule in de tang linksom of rechtsom te draaien.
 c) Spuit het mengsel direct in de restauratie (Fig. 6).
  Opmerking: 
  Omgevingslicht kan de verwerkingstijd bekorten.
  Aanbevolen wordt de intensiteit van de operatielamp
  te dimmen of deze uit te doen tijdens de
  bevestigings-procedure.
 d) Verwijder de capsule door de ontgrendelknop in te
  drukken en de capsule naar boven te trekken en
  gelijktijdig te draaien.
5. CEMENTEREN
 a) Bedek de restauratie inwendig met voldoende cement en plaats de
  restauratie onmiddellijk na het aanbrengen van het cement. De
  verwerkingstijd is 2 minuten en 15 seconden bij 23°C (73,4°F) vanaf
  het begin van het mengen. Hogere temperaturen verkorten de
  verwerkingstijd. Het koelen van G-CEM Capsules wordt aanbevolen
  indien men de verwerkingstijd wenst te verlengen.
 b) Handhaaf gemiddelde druk op de restauratie.
6. VERWIJDEREN VAN OVERTOLLIG CEMENT
 a) Belicht overtollig cement gedurende 2-4 seconden met een
  composietlamp (Halogeen, GC G-Light of LED) (Fig. 7), of laat het
  cement vanzelf uitharden totdat de overmaat aan cement rubberachtig
  aanvoelt, alvorens het te verwijderen.
 b) Verwijder het overtollige cement met een scaler (Fig. 8).
 c) Belicht ieder vlak gedurende 10 seconden (enkel het occlusale vlak 10
  seconden, ieder ander vlak:10 seconden lk) of laat het cement zelf
  uitharden gedurende 4 minuten na het plaatsen van de restauratie.
  OPMERKING:
  G-CEM is een dual cure cement. Om een juiste uitharding te verkrijgen
  tijdens het cementeren van de onderstaand beschreven restauraties,
  moet G-Cem gedurende 4 minuten, in rust, zelfstandig uitharden.
  -Metalen restauraties of restauraties op metalen structuren
  -Metaalvrije donkerkleurige of opake restauraties
  -Translucente metaalvrije restauraties met een wanddikte van meer
  dan 2 mm
 d) De marginale randen afwerken en polijsten met geschikt
  instrumentarium.
OPSLAG
Bewaar de capsules in de originele aluminiumfolie verpakking, op een 
koele en donkere plaats (4-25°C) (39.2-77.0°F).
(Houdbaarheid: tot 2 jaar na productiedatum).
KLEUREN
A2, AO3 (opaak), BO1 (opaak) en translucent
(Vita® kleuren)
Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

VERPAKKINGEN
1. Verpakking met 1 kleur: 50 capsules.
2. Assortimentsverpakking: 50 capsules (A2 en Translucent van ieder 20
 stuks, AO3 en BO1 van ieder 5 stuks).
 Gemiddelde inhoud per capsule: 0,36 g poeder en 0,14g (0,13mL)
 vloeistof.
 Minimum netto volume aan gemengd cement per capsule is: 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER is per stuk apart leverbaar.
VOORZORGSMAATREGELEN
1. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk
 verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beëindigen van
 de behandeling grondig naspoelen met water.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
 medisch advies inwinnen.
3. Als een huiddeel, dat in aanraking is gekomen met het materiaal, wit
 kleurt of als er zich blaren vormen, instrueer de patiënt de situatie
 ongestoord te laten tot het na 1- 2 weken vanzelf verdwijnt.
4. Gebruik geen eugenol bevattende materialen daar eugenol de juiste
 uitharding van G-CEM kan verstoren.
5. Gebruik een lichtprotectieschild of andere oogbescherming gedurende
 het belichten.
6. Dit product is niet geïndiceerd voor vullingen of voor stompopbouw.

Laatste herziening : 10/2008

G-CEM CAPSULE G-CEM CAPSULE G-CEM CAPSULE

Poeder/vloeisof verhouding (g/g) 0,36 / 0,14
Standaard mengtijd (sec.) (4.000 TPM bij 23°C) 10”
Verwerkingstijd (min., sec.) (bij 23°C) 2’15’’
Testcondities : Relatieve vochtigheid (50+/-10%).

SELVBONDENDE RETENTIONSCEMENT I KAPSLER
Kun til professionel brug ved anbefalede indikationer.
INDIKATIONER
Cementering af alle typer af hel keramik, komposit og metal-baserede
inlays, onlays, kroner og broer (max. 2 led)
KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaoverkapning.
2. Anvendelse ved overfølsomhed imod produktet. I sjældne tilfælde kan en
 overfølsomhedsreaktion optræde hos nogle personer. Hvis dette skulle
 indtræffe, så skal anvendelsen af produktet ophøre med det samme og
 en læge skal konsulteres.
BRUGSANVISNING

CEMENTERINGSTEKNIK til keramer, indirekte fremstillede komposit 
og metalbaserede restaurationer
1. BEHANDLING AF TANDEN
 a) Tandens retentionsflade skal behandles på sædvanlig måde. Ved
  overkapning af pulp, skal kalciumhydroxidpasta anvendes på pulpa
  nært væv.
 b) Rengør tandens retentionsflade med en gummikop og pimpsten /
  vand-blanding.
 c) Skyld præparationen med rigeligt vand. Blæs
  forsigtigt tørt med oliefri luft. Præparationens
  retentionsflader skal være tørre.
2. BEHANDLING AF RESTAURATIONEN
 Sørg for at restaurationens retentionsflader er
 forbehandlede i overensstemmelse med producentens
 instruktioner (eksempelvis: silanisering).
3. AKTIVERING AF KAPSLEN OG BLANDING
 a) Før selve aktiveringen skal kapslen bankes
  forsigtigt imod et hårdt underlag, for at søsne evt.
  sammenpresset pulver (Fig. 1).
 b) Kapslen aktiveresved at det bagerste stempel
  presses ind i kapslen. Dette gøres lettest ved at
  hele kapslen pressen imod et hårdt underlag.
  Stemplet skal presses så lang ind, at det er i niveau
  med bagkanten af kapslen (Fig. 2).
 c) Placer kapslen umiddelbart i en GC CAPSULE
  APPLIER og tryk herefter så et tydeligt ”klik” høres
  (Fig. 3). Kapslen er nu aktiveret.
  Noter:
  Kapslen skal først aktiveres umiddelbart før
  anvendelse.
 d) Placer kapslen i en maskinel kapselblander og
  bland den aktiverede kapsel i 10 sekunder (ca 4000
  omgange/min) (Fig.4). For yderligere detaljer
  vedrørende blandetider, se tabel nedenfor.
Tabel vedrørende blandetider

4. APPLICERING AF CEMENTEN
 a) Tag kapslen fra blandemaskinen og placer den igen
  i en GC CAPSULE APPLIER.
 b) Pres håndtaget to gange, således at der høres ”klik ”
  (Fig. 5). Kapslens spids kan nu vrides i den
  ønskede retning, ved at hele kapslen drejes i pistolen.
 c) Applicer cementet direkte fra kapslen i restaurationen (Fig. 6).
  Bemærk: 
  Omkringgivende lys kan nedsætte arbejdstiden. Vi rekommenderer
  derfor, at skrue ned for intensiteten eller helt og holdent at slukke for
  operationslampen under cementeringsproceduren.
 d) Fjern kapslen fra pistolen, ved at trykke ind på udløserknappen og
  herefter kan kapslen tages ud af pistolen.
5. CEMENTERING
 a) Fordel cementen på restaurationens retentionsflader og placer
  umiddelbart denne på præparationen. Arbejdstiden er 2 min. og 15
  sekunder fra start af blandingen ved 23°C (73,4°F). Ved højere
  temperaturer forkortes den tilgængelige arbejdstid. Vi anbefaler at
  kapslerne opbevares på køl, såfremt længere arbejdstid ønskes.
 b) Hold restaurationen på plads med et let og tilpasset tryk.
6. FJERNELSE AF CEMENTOVERSKUD
 a) For at fjerne overskydende cement, så lyshærd med en
  polymeriseringslampe (Halogen, GC G-Light, LED) i 2-4 sekunder (Fig.
  7) eller tillad cementen at afbinde så lang tid, indtil den føles
   gummiagtig.
 b) Fjern overskydende cement med en scaler (Fig. 8).
 c) Lyshærd hver flade i 10 sekunder (enkelt flade occlusalt fra:10
  sekunder, alle andre flader 10 sekunder, på hver) eller alternativt skal
  der gå 4 minutter efter placering af estaureringen.
  NOTE:
  G-CEM er en dual cement. For at sikre en god hærdning af følgende
  restaureringer, så anbefaler vi at 4 minutters afbindingstid.
  -Metal, metalunderstøttede restaureringer
  -Metalfrie mørke og opaque restaureringer
  -Translucente metalfrie restaureringer, tykkere end 2mm
 d) Poler kanterne med et egnet instrument.

OPBEVARING
Kapslerne skal opbevares i original folie, et mørkt og koldt sted (4-25°C / 
39.2-77.0°F).
(Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato).
FARVER
A2, AO3 (opak), BO1 (opak) samt Transluscent (Vita®‚ farevskala)
Vita®‚ er et registreret varemærke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKKNING
1. Enkelt farve pakning: 50 kapsler.
2. Assorteret pakning: 50 kapsler (20 stk. af hver, A2 og Translucent, 5 stk.
 af hver, AO3 og BO1).
 Gennemsnits indhold pr. kapsel: 0,36 g pulver samt 0,14g væske (0,13mL)
 Minimum nettovolumen blandet materiale pr. kapsel: 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 stk.) anskaffes separat.
ADVARSEL
1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløddelsvæv eller huden: så
 fjernes det umiddelbart med en svamp eller bomuldspellet, fugtet med
 vand. Skyld rigeligt med vand. Vi anbefaler at anvende kofferdam og/eller
 kokos smør som isolering af operationsområdet.
2. Hvis materialet kommer i kontakt med øjnene: skyld umiddelbart rigeligt
 med vand og kontakt herefter en læge.
3. Hvis huden eller det orale bløddelsvæv som har været i kontakt med
 materialet bliver hvidligt, eller får blister, så instrueres patienten om at lade
 det berørte område i fred til generne spontant forsvinder igen. Dette sker
 normalt indenfor1-2 uger.
4. I konbination med eugenolholdige materialer, som eksempelvis eugenol
 kan forhindre G-CEM at afbinde og hærde efter forskrifterne.
5. Anvend altid beskyttelsesbriller, når der arbejdes med hærdelamper.
6. Dette produkt er ikke indiceret til anvendelse til fyldninger eller core
 build-up.

Sidst revideret : 10/2008

G-CEM CAPSULE

Pulver/væskekeforhold (g/g) 0,36 / 0,14
Standardmæssig blandetid (4000 omgange/min ved 23°C) 10”
Arbejdstid (min., sek. ved 23°C)  2’15’’
Testforhold: relativ luftfugtighed (50+/-10%).

SJÄLVBONDANDE RETENTIONSCEMENT I KAPSLAR
Enbart för professionell användning vid rekommenderade indikationer.
INDIKATIONER
Cementering av alla typer av keramiska, resinbaserade och
metallunderstödda inlägg, onlays, kronor och broar (max. 2 stödtänder)
KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. Användning vid överkänslighet mot produkten. I sällsynta fall kan en
 överkänslighetsreaktion uppträda hos enskilda personer. Om detta skulle
 inträffa skall användandet av produkten omedelbart upphöra och läkare
 konsulteras.
BRUKSANVISNING

CEMENTERINGSTEKNIK för keramer, indirekt framställda kompositer 
och metallbaserade restaurationer
1. BEHANDLING AV TANDEN
 a) Tandens retentionsytor skall behandlas sedvanligt. Vid överkappning a
  pulpan skall kalciumhydroxidpasta användas på pulpanära vävnad.
 b) Rengör tandens retentionsytor med en gummikopp och
  pimpsten/vatten-blandning.
 c) Spola preparationen rikligt med vatten. Torrlägg försiktigt med oljefri
  luftblästring. Preparationens retentionsytor skall
  vara torra.
2. BEHANDLING AV RESTAURATIONEN
 Se till att restaurationens retentionsytor är
 förbehandlade i enlighet med tillverkarens instruktioner
 (exempelvis: silanisering).
3. AKTIVERING AV KAPSELN OCH BLANDNING
 a) Före själva aktiveringen skall kapseln knackas
  försiktigt mot ett hårt underlag för att lösgöra
  eventuellt sammanpackat pulver (Fig. 1).
 b) Kapseln aktiveras genom att den bakre
  tryckknappen pressas in i kapseln. Detta görs lättast
  genom att hela kapseln pressas mot ett hårt
  underlag. Kolven skall pressas så långt in att själv a
  kapseln når underlaget tryckknappen (Fig. 2).
 c) Placera kapseln omedelbart i en GC CAPSULE
  APPLIER och pressa den samman så att ett tydligt
  ”klick” hörs (Fig. 3). Kapseln är nu aktiverad.
  Notera:
  Kapseln skall aktiveras direkt före blandning och
  fortsatt användning.
 d) Placera kapseln i en maskinell kapselblandare och
  blanda den aktiverade kapseln under 10 sekunder
  (ca 4000 varv/min) (Fig.4). För ytterligare detaljer
  gällande blandningstider, se nedan tabell.
Tabell gällande blandningstider

4. APPLICERING AV CEMENTET
 a) Tag kapseln från blandningsmaskinen och placera
  den åter i en GC CAPSULE APPLIER.
 b) Mata pistolens handtag två gånger så att två klick
  hörs (Fig. 5). Kapselns spets kan nu vridas efter
  önskemål genom att hela kapseln vrids i hållaren.
 c) Applicera cementet direkt från kapseln i
  restaurationen (Fig. 6).
  Notera: 
  Omkringliggande ljus kan minska arbetstiden. Vi rekommenderar därför
  att skruva ner intensiteten eller helt och hållet stänga av
  operationslampan under cementeringsproceduren.
 d) Avlägsna kapseln från hållaren efter att spärrknappen trycks in. Vrid
  kapseln och drag den sedan ur hållaren.
5. CEMENTERING
 a) Fördela cementet jämnt på restaurationens retentionsytor och placera
  sedan denna omedelbart på preparationen. Arbetstiden är 2 minuter 15
  sekunder räknat från början av tillblandning vid 23°C (73,4°F). Vid högre
  temperaturer förkortas den tillgängliga arbetstiden. Vi rekommenderar
  att kapslarna kylförvaras om längre arbetstid efterfrågas.
 b) Håll restaurationen på plats med ett lätt och anpassat tryck.
6. BORTTAGNING AV CEMENTÖVERSKOTT
 a) För att avlägsna överskott, belys överskottsmaterialet med en
  härdningslampa (Halogen, GC G-Light, LED) under 2-4 sekunder
  (Fig.7) eller tillåt cementet att självhärda så länge att det blir
  gummiaktigt.
 b) Avlägna cementöverskott med scaler (Fig. 8).
 c) Belys samtliga åtkomliga ytor under 10 sekunder vardera (enstaka ytor
  ocklussalt ifrån:10 sekunder, alla andra ytor:10 sekunder vardera), eller
  låt cementet självhärda under 4 minuter efter det att restaurationen
  placerats in situ.
  Notera:
  G-CEM är ett dualhärdande cement. För att tillförsäkra optimal härdning
  måste cementet tillåtas att självhärda under 4 minuter. vid cementering av:
  - Metallunderstödd protetik
  - Mörka och/eller opaka metallfria restaurationer
  - Transluscenta restaurationer med en tjocklek som överstiger 2 mm
 d) Polera anslutningarna med lämpligt instrument.

FÖRVARING
Förvara kapslarna i den orginala blisterförpackningen gjord av aluminium. 
Dessutom, förvara dessa tempererat och i mörkt utrymme (4-25°C / 
39.2-77.0°F).
(Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum).
FÄRGER
A2, AO3 (opak), BO1 (opak) samt Transluscent (Vita®‚ färgskala)
Vita®‚ är ett registrerat varumärke för Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

FÖRPACKNING
1. Förpackning med vald färg: 50 kapslar.
2. Sortimentsförpackning: 50 kapslar (20 kapslar vardera av färgerna: A2
 och Transluscent samt 5 kapslar vardera av färgerna: AO3 och BO1).
 Genomsnittligt innehåll per kapsel: 0,36 g pulver samt 0,14g vätska
 (0,13mL)
 Minimum nettovolym blandat material per kapsel: 0,17mL.
GC CAPSULE APPLIER (1 st.) tillhandahålls separat.
VARNING
1. Om materialet kommer I kontakt orala mjukvävnader eller huden:
 avlägsna omedelbart materialet i svamp eller bomull som fuktats i alkohol.
 Spola rikligt med vatten. Vi rekommenderar att kofferdam och/eller
 kokossmör används för att isolera operationsområdet.
2. Om materialet kommer i kontakt med ögonen: skölj omedelbart rikligt med
 vatten och kontakta läkare.
3. Om huden eller orala mjukvävnader som varit i kontakt med materialet blir
 vitaktigt, eller om en blåsa uppstår: instruera patienten att lämna det
 aktuella området orört tills fläcken eller blåsan försvinner spontant.
 Läkning sker normalt inom 1-2 veckor.
4. I kombination med eugenolhaltiga produkter kan materialets härdning och
 bindningsförmåga påverkas ogynnsamt.
5. Använd alltid ett ljusskydd för ögonen när härdningslampa används.
6. Denna produkt är inte indicerad för användning till fyllningar eller
 pelaruppbyggnader.
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CIMENTO AUTO-ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO EM CÁPSULAS
Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.
INDICAÇÕES RECOMENDADAS
Cimentação de todos os tipos de inlays, onlays, coroas e pontes 
cerâmicos, de resina ou metálicos (max. 2 abutments).

CONTRA-INDICAÇÕES
1. Protecção pulpar.
2. Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em
 algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género,
 interrompa o uso do produto e consulte um médico.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE CIMENTAÇÃO para restaurações cerâmicas, de
compósitos indirectos e metálicas
1. PREPARAÇÃO DO DENTE
 a) Prepare o dente da maneira habitual. Para a protecção pulpar, use
  hidróxido de cálcio.
 b) Limpe os dentes preparados com pasta de profilaxia e água.
 c) Lave bem com água. Seque com um jacto de ar suave isento de óleo.
  As superfícies preparadas devem ter um aspecto seco.
2. PREPARAÇÃO DO RESTAURO
 Certifique-se de que o restauro é pré-tratado e
 manuseado de acordo com as instruções do
 fabricante.
3. ACTIVAÇÃO E MISTURA DA CÁPSULA
 a) Antes de activar, agite a cápsula ou bata com o lado
  desta numa superfície dura, para soltar o pó (Fig. 1).
 b) Para activar a cápsula, empurre o êmbolo até este
  ficar nivelado com o corpo principal (Fig. 2).
 c) Coloque imediatamente a cápsula num Aplicador de
  cápsula GC e clique a alavanca uma vez (Fig. 3). 
  A cápsula é activada.
  Nota:
  A cápsula deve ser activada mesmo antes de
  misturar e usada imediatamente.
 d) Remova a cápsula imediatamente e coloque-a num
  misturador (ou misturador de amálgama) e misture
  durante 10 segundos (+/-4000 RPM) (Fig. 4). Pode
  encontrar mais pormenores sobre os tempos de
  mistura no gráfico seguinte.
Gráfico de tempos de mistura

4. DOSEAMENTO
 a) Retire imediatamente a cápsula misturada do
  misturador e carregue-a no Aplicador de cápsula
  GC.
 b) Dê dois cliques para perfurar a cápsula (Fig. 5).
  Para ajustar a direcção do bocal, segure no
  aplicador com a cápsula voltada para si e rode o
  corpo da cápsula.
 c) Coloque o cimento directamente para dentro do
  restauro (Fig. 6).
 d) Para remover a cápsula usada, prima o botão de
  libertação do aplicador. Rode a cápsula e puxe para cima.
5. CIMENTAÇÃO
 a) Revista a superfície interna do restauro com cimento suficiente e
  aplique-o imediatamente. O tempo de trabalho é de 2 minutos e 15
  segundos desde o início da mistura a 23°C(73,4°F). Temperaturas mais
  altas encurtam o tempo de trabalho. Recomenda-se a refrigeração das
  Cápsulas G-CEM para prolongar o tempo de trabalho.
 b) Mantenha uma pressão moderada.
6. REMOÇÃO DO EXCESSO DE CIMENTO
 a) Para retirar o excesso de cimento, proceda à fotopolimerização com
  um aparelho de fotopolimerização de luz visível (halogénio, GC G-Light,
  LED) durante 2-4 segundos (Fig. 7) ou deixe o cimento autopolimerizar
  até o excesso de cimento ficar borrachoso ao toque.
 b) Retire o excesso de cimento com uma sonda (Fig. 8).
 c) Proceda à fotopolimerização de cada superfície durante 10 segundos
  (superfície única da face oclusal: 10 segundos, outras superfícies: 10
  segundos cada) ou deixe o cimento autopolimerizar durante 4 minutos
  depois de aplicar a restauração.
  NOTA:
  G-CEM é um cimento de polimerização dual. Para assegurar uma
  polimerização adequada na cimentação das seguintes restaurações, o
  G-CEM tem de ser deixado em autopolimerização durante 4 minutos.
  - Restaurações metálicas, com coping de metal
  -Restaurações escuras e opacas sem metal
  -Restaurações translúcidas sem metal com mais de 2 mm de
   espessura
 d) Proceda ao acabamento e polimento das margens com os
  instrumentos adequados.
ARMAZENAMENTO
Conserve as cápsulas na película de alumínio original, num local fresco e 
escuro a (4-25°C)
(39,2-77,0°F).  (Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)
CORES
A2, AO3 (opaco), BO1 (opaco) e Translúcido
(tonalidade Vita®)
Vita® é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

EMBALAGEM
1. Embalagem de uma cor: 50 cápsulas.
2. Embalagem mista: 50 cápsulas (20 de cada: A2 e Translúcido; 5 de cada:
 AO3 e BO1).
 Conteúdo médio por cápsula: 0,36g de pó e 0,14g (0,13mL) de líquido.
 Volume líquido mínimo de cimento misturado por cápsula: 0,17mL.
APLICADOR DE CÁPSULA GC (1 unidade) disponível em separado.
CUIDADO
1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente com
 uma esponja ou algodão embebido em álcool. Lave com água. Para
 evitar o contacto, pode usar um dique de borracha e/ou manteiga de
 cacau para isolar o campo operatório da pele e tecido oral.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e
 consulte um médico.
3. Se o tecido que entrou em contacto com o material ficar branco ou formar
 uma bolha, aconselhe o doente a não mexer na área afectada até a
 marca desaparecer, habitualmente 1-2 semanas.
4. Em combinação com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol
 pode impedir o G-CEM de endurecer ou aderir adequadamente.
5. Use uma protecção contra a luz ou óculos de protecção equivalentes
 durante a fotopolimerização.
6. Este produto não é indicado para obturações ou reconstruções de falsos
 cotos.
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ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Συγκόλληση όλων των τύπων ολοκεραμικών, πολυμερών και μεταλλικής 
βάσης ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών (μέγιστο 2 οδοντικά 
κολοβώματα) .
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Άμεση κάλυψη του πολφού.
2. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλέσει
 υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Σε περίπτωση τέτοιων αντιδράσεων
 διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ για κεραμικές ρητινώδεις και μεταλλικής
βάσεως αποκαταστάσεις
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ
 Α) Προετοιμάστε το δόντι κατά το συνηθισμένο τρόπο. Για την κάλυψη
  του πολφού χρησιμοποιήστε υδροξείδιο του ασβεστίου.
 Β) Καθαρίστε το δόντι με πάστα και νερό.
 Γ) Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Στεγνώστε φυσώντας
  ελαφρά με την αεροσύριγγα. Οι προετοιμασμένες
  επιφάνειες πρέπει να φαίνονται στεγνές.
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Bεβαιωθείτε ότι η αποκατάσταση έχει προετοιμαστεί
 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
 Α) Πριν από την ενεργοποίηση ανακινήστε την
  κάψουλα ή χτυπήστε την με την πλαϊνή πλευρά της
  πάνω σε σκληρή επιφάνεια για να ανακινήσετε τη
  σκόνη (Εικ. 1).
 Β) Για την ενεργοποίηση της κάψουλας πιέστε το έμβολο 
  μέχρι να εισέλθει στο κυρίως σώμα της (Εικ. 2).
 Γ) Τοποθετήστε αμέσως την κάψουλα στο πιστόλι
  εφαρμογής GC CAPSULE APPLIER και πατήστε μία
  φορά τη σκανδάλη (Εικ. 3). Η κάψουλα είναι τώρα
  ενεργοποιημένη.
  Σημείωση:
  Η κάψουλα πρέπει να ενεργοποιηθεί λίγο πριν την
  ανάμειξη και να χρησιμοποιηθεί αμέσως.
 Δ) Αφαιρέστε αμέσως την κάψουλα και τοποθετήστε την
  σε συσκευή ανάμειξης (ή δονητή αμαλγάματος) και
  αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα (+/- 4.000RPM) (Εικ. 4).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους
  ανάμειξης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο πίνακα.

4. EΞΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
 Α) Αφαιρέστε αμέσως την αναμεμειγμένη κάψουλα από
  το δονητή και τοποθετήστε την στο πιστόλι εφαρμογής.
 Β) Πιέστε δύο φορές για να ενεργοποιηθεί η κάψουλα
  (Εικ. 5). Για να ρυθμίσετε τη φορά του ρύγχους
  κρατήστε το πιστόλι με την κάψουλα προς το μέρος
  σας και γυρίστε το σώμα της κάψουλας.
 Γ) Πιέστε για εξώθηση του υλικού απευθείας στην αποκατάσταση (Εικ. 6).
  Σημείωση:
  το περιβάλλον φως μπορεί να μειώσει το χρόνο εργασίας. Συστήνεται η
  μείωση της έντασης ή το κλείσιμο του χειρουργικού προβολέα κατά τη
  διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.
 Δ) Για να αφαιρέσετε την χρησιμοποιημένη κάψουλα πιέστε το κουμπί
  απελευθέρωσης του πιστολιού. Περιστρέψτε την κάψουλα και τραβήξτε την
  προς τα επάνω.
5. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
 Α) Επιστρώστε την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης με επαρκή
  ποσότητα κονίας και τοποθετήστε αμέσως την αποκατάσταση στην θέση
  της. Ο χρόνος εργασίας είναι 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από την αρχή
  της ανάμειξης στους 23°C (73,4°F). Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν
  το χρόνο εργασίας. Συστήνεται η φύλαξη των καψουλών G-CEM στο
  ψυγείο για να παραταθεί ο χρόνος εργασίας.
 β) Εφαρμόστε μέτρια πίεση.
6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΚΟΝΙΑΣ
 Α) Για την αφαίρεση της περίσσειας κονίας, φωτοπολυμερίστε
  χρησιμοποιώντας συσκευή φωτοπολυμερισμού (Αλογόνο, GC G-Light,
  LED) για 2-4 δευτερόλεπτα (Εικ. 7) ή αφήστε την κονία να
  αυτοπολυμεριστεί μέχρι η περίσσεια υλικού να έχει σύσταση ελαστική.
 Β) Αφαιρέστε την περίσσεια κονίας με ένα ξέστρο (Εικ. 8).
 Γ) Φωτοπολυμερίστε την κάθε επιφάνεια για 10 δευτερόλεπτα (κάθε στρώμα
  από τη μασητική πλευρά:10 δευτερόλεπτα, κάθε άλλη πλευρά:10
  δευτερόλεπτα η κάθε μία) ή αφήστε την κονία να αυτοπολυμεριστεί για 4
  λεπτά μετά την έδραση της αποκατάστασης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η κονία G-CEM είναι μία κονία διπλού πολυμερισμού. Για να
  επιβεβαιώσετε τον επαρκή πολυμερισμό της κατά τη συγκόλληση των
  ακόλουθων αποκαταστάσεων, η G-CEM πρέπει να χρησιμοποιείται ως
  αυτοπολυμεριζόμενη για 4 λεπτά.
  -μεταλλικές ή μεταλλικής βάσης αποκαταστάσεις
  -χωρίς μεταλλική βάση σκουρόχρωμες και αδιαφανείς αποκαταστάσεις
  -διαφανείς χωρίς μεταλλική βάση και μεγαλύτερες από 2mm πάχος
 Δ) Η λείανση και στίλβωση των ορίων πρέπει να γίνεται με κατάλληλα
  εργαλεία.
ΦΥΛΑΞΗ
Οι κάψουλες πρέπει να φυλάγονται στην αρχική συσκευασία αλουμινίου σε
δροσερό και σκοτεινό μέρος (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Χρόνος ζωής : 2 χρόνια
από την ημέρα παραγωγής)
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
A2, AO3 (αδιαφάνεια), BO1 (Αδιαφάνεια) και Διαφάνεια
(Αποχρώσεις της Vita®)
Vita®: σήμα κατατεθέν της Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Συσκευασία μονής απόχρωσης : 50 κάψουλες.
2. Πλήρης συσκευασία : 50 κάψουλες (από 20 κάψουλες κάθε μία από τις
 αποχρώσεις A2 και Διαφανής, και από 5 κάψουλες οι AO3 και BO1).
 Μέση ποσότητα υλικού ανά κάψουλα : 0,36g σκόνης και 0,14g (0,13mL) υγρού.
 Ελάχιστο καθαρό βάρος αναμεμειγμένης ποσότητας ανά κάψουλα : 0,17mL.
Πιστόλι Εφαρμογής GC CAPSULE APPLIER (1 κομμάτι). Διατίθεται χωριστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με το δέρμα ή τους μαλθακούς ιστούς,
 αφαιρέστε το αμέσως με γάζα ή βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα.
 Ξεπλύνατε με άφθονο νερό. Για την αποφυγή επαφής και την απομόνωση
 του χειρουργικού πεδίου από το δέρμα ή τους μαλθακούς ιστούς μπορεί να
 χρησιμοποιηθεί ελαστικός απομονωτήρας ή βαζελίνη.
2. Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς, ξεπλύνατε αμέσως με άφθονο
 νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
3.  Αν ο ιστός που ήρθε σε επαφή με του υλικό εμφανίσει λευκωπές περιοχές ή
 φυσαλίδες, συμβουλεύστε τον ασθενή να αφήσει την περιοχή χωρίς
 ενόχληση μέχρι να εξαφανιστεί το σημάδι, συνήθως μετά από 1-2 εβδομάδες.
4. Μην χρησιμοποιείτε το G-CEM σε συνδυασμό με ευγενόλη καθώς τα υλικά
 που περιέχουν ευγενόλη μπορεί να αποτρέψουν τον πολυμερισμό ή τη
 συγκόλληση της κονίας G-CEM.
5. Χρησιμοποιήστε προστατευτικό πλαίσιο στη λυχνία φωτοπολυμερισμού ή
 παρόμοιου τύπου προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια του
 φωτοπολυμερισμού.
6. Το υλικό αυτό δεν συνίσταται για χρήση ως εμφρακτικό ή υλικό
 ανασυστάσεων.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 10/2008

G-CEM CAPSULE

Pulver/vätskeförhållande (g/g)  0,36 / 0,14
Standardmässig blandningstid (4000 varv/min vid 23°C) 10”
Arbetstid (min., sek. vid 23°C) 2’15’’
Testförhållande: relativ luftfuktighet (50+/-10%).

Proporção Pó / Líquido (g/g) 0,36 / 0,14
Tempo de Mistura Padrão (seg. (4000 rpm a 23°C) 10”
Tempo de trabalho (mín., seg.) (a 23°C) 2’15’’
Condições de teste: Humidade relativa (50+/-10%).

Αναλογία σκόνης/υγρού (g/g)  0,36 / 0,14
Σταθερός χρόνος ανάμειξης (sec.) (4.000 rpm στους 23°C)  10”
Χρόνος εργασίας (min.,sec.) (στους 23°C)  2’15’’
Συνθήκες μετρήσεων: σχετική υγρασία (50+/-10%).

Velocidade do Misturador Tempo de Mistura
Misturador padrão (aprox. 4000 rpm) 10 segundos
Misturador de alta velocidade 
(mais de 4500 rpm) 6-8 segundos
Misturador rotativo 5 segundos, Sem 
     opção de 
     centrifugação
Nota: Consulte as instruções de utilização respectivas do 
fabricante.

Blandarens hastighet Blandningstid
Standardblandare (ca. 4000 varv/min) 10 sekunder
Höghastighetsblandare (över 4500 varv/min) 6-8 sekunder
Blandare med roterande funktion 5 sekunder, 
     använd inte 
     den 
     centrifugerande
     funktionen.
Notera: Se alltid i bruksanvisningen från respektive tillverkare.

Blanderens hastighed Blandetid
Standardblandere (ca. 4000 omgange/min) 10 sekunder
Højhastighedsblandere 
(over 4500 omgange/min) 6-8 sekunder
Blandere med roterende funktion 5 sekunder, 
     anvend ikke 
     den 
     centrifugerende 
     funktionen.
Note: Se altid i brugsanvisningen fra respektive producenter.

Mengsnelheid Mengtijd
Standaard menger (ongeveer 4.000tpm) 10 seconden
Hoog toeren menger (meer dan 4.00tpm) 6-8 seconden
Rotatie menger 5 seconden, 
     zonder centrifuge 
     optie
Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de 
desbetreffende fabrikant.

Πίνακας χρόνων ανάμειξης
Ταχύτητα δονητή  Χρόνος ανάμειξης
Δονητής σταθερής ανάμειξης (περίπου 4.000rpm)  10 δευτερόλεπτα
Δονητής υψηλής ταχύτητας (πάνω από 4.500rpm)  6-8 δευτερόλεπτα
Δονητής περιστροφικής κίνησης  5 δευτερόλεπτα,
     ΟΧΙ στην επιλογή
     της φυγόκεντρου
Σημείωση: Αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης του σχετικού κατασκευαστή.
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